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第 1 章 序論 
 
1-1  マイクロ化学分析システム(μ-TAS) 







































DNA シーケンサー[23, 24]により、ヒトゲノム計画がスタートした 1990 年頃に









1-2  臨床現場即時検査(POCT) 
現代医療においては根拠に基づいた(evidence based medicine; EBM)、生活の質
(quality of life; QOL)の向上を目指した治療が望まれている。そのため、各種疾患
や病態の把握、治療効果の確認や予後の判定を行うための臨床検査が不可欠で
ある。近年、これらの臨床検査について臨床現場即時検査(point of care testing: 
POCT)という考え方[25]にも注目が集まっている。POCT の概念や呼称はイギリ
スやアメリカに端を発しており、測定機器の発展に伴い 1990 年代後半から急速
に普及してきた[26]。わが国でも POCT への関心は強かったが、POCT が急速に
普及していった諸外国との医療環境における相違から、POCT とは何かといった































1-3  研究の目的 
 



























省サンプルな血中バイオマーカー検出系の確立を試みた(第 3 章)。 
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確認方法の一つとして古くから制限酵素断片長多形(restriction fragment length 
polymorphism: RFLP)解析が行われてきた[7]。RFLP 解析は SNP の有無で遺伝子
配列中に制限酵素認識部位が出現したり消失したりする場合に利用できる手法
である。この手法は次の流れにより行う。まず、SNP の存在する領域を含めて
ポリメラーゼ連鎖反応(polymerase chain reaction : PCR)でゲノム DNAを鋳型とし








PCR 後の制限酵素処理および泳動分析にそれぞれ 1 時間ずつの計 2 時間と時間









は A 抗原、B 抗原、H 抗原と呼ばれる各糖鎖の赤血球表面の存在様式により決
定される。A 抗原および B 抗原は，それぞれ A 転移酵素および B 転移酵素によ
り合成されるが，H 抗原は塩基欠失型の SNP により遺伝子のフレームシフトが
起こり完全な転移酵素が作られないために A 抗原および B 抗原の前駆物質の状
態で赤血球表面に存在している。A 転移酵素の遺伝子である A 対立遺伝子の遺
伝子配列を基準とした場合，B 転移酵素の遺伝子である B 対立遺伝子には 7 つ
の塩基置換型の SNP(297、526、657、703、796、803、930 番目の塩基)があるこ
とが知られている。また H 抗原の存在に関与する，完全な転移酵素を作れない
遺伝子である O 対立遺伝子では A 対立遺伝子の配列を基準としたとき 261 番目
の塩基が欠失していることが知られている。図 2-1Aに示したように、これら SNP
のうち 261 番目と 526 番目の塩基に存在する 2 つの SNP により制限酵素認識部
位の有無が生じる。このことを利用して①A 対立遺伝子および B 対立遺伝子と
O 対立遺伝子の鑑別に 261 番目の SNP により制限酵素 Kpn I の認識部位が O 対
立遺伝子に出現すること[15,17]、②A 型遺伝子および O 型遺伝子と B 型遺伝子
の鑑別に 526 番目の SNP により制限酵素 Ban Iの認識部位が B 型遺伝子に出現
すること[9]、この①と②を利用した 2 つの RFLP 解析結果を組み合わせること
で、ABO 式血液型に 6 種類存在する遺伝子型(A 型には AA と AO、B 型には BB
と BO、O 型には OO、AB 型には AB)の判定が可能である(表 2-1)。なお，図 2-1
で示しているが 285 bpの断片にはABO型遺伝子全てにBan Iの認識部位が初め
から 1 つ存在していることに注意が必要である。 
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図 2-1 ABO 式血液型の RFLP 解析 
(A)各対立遺伝子における SNP による制限酵素認識部位の有無を示した。実線は制限
酵素認識部位を、破線は SNP により消失する制限酵素認識部位を示す。また⊿G は G
の欠失を表す。 
(B)本研究で用いた RFLP 解析の実験系で利用した O 対立遺伝子の Kpn I による A 対
立遺伝子および B 対立遺伝子との鑑別(①)と、B 対立遺伝子の Ban I による A 対立遺
伝子および O 対立遺伝子との鑑別(②)における DNA 断片の鎖長を示す。 
 
 
表 2-1 SNP により存在の有無が変わる制限酵素認識部位での 





























































図 2-2 マイクロチップ電気泳動の原理と 12 チャネル型マイクロチップ 
(A)試料導入および分離に利用される 2つのマイクロチャネルが交差した形状を持ち、
それぞれの末端にウェルが形成されている。4 つのウェルはそれぞれ、試料導入
(Sample reservoir; SR)、試料廃液(Sample waste reservoir; SW)、分離用緩衝液の導入 
(Buffer reservoir; BR)、分離後の廃液 (Buffer waste reservoir; BW)に用いる。このマイク
ロチャネル内に分離用の泳動ゲルをみたし、SR に試料を添付する。 





(C)交点の部分が元の試料と同じ成分構成になったのち、電圧を切り替え BRと BW に
電圧をかけると交点に存在する一定量の試料が分離用マイクロチャネルに導入され、
成分の分離が行われる。この電気泳動は分離泳動と呼ばれる。この際、分離用マイク




(D)今回の実験に使用した 12 チャネル型マイクロチップ(i-チップ 12)。このマイクロ








チップである(図 2-2D)。このマイクロチップでは、図 2-1A に示した SR および
SWのウェル(それぞれ図 2-2D中の S1－12および g1－12)はマイクロチャネルご
とに独立しているが、BR および BW のウェル(それぞれ図 2-2D 中の G2－3 およ
び G1)が集約されることで、12 試料を一度に同時に泳動分析することを可能と
している。本研究では ABO 式血液型の RFLP 解析の実験系を考慮し 10－500 bp
の DNA の分離に適している i-SDNA12 キットに添付している蛍光色素、泳動ゲ
ルを用いることとした。 
図 2-3 SV1210 によるマイクロチップ電気泳動後に得られる解析データ例 
(A) i-SDNA12 キットに添付の 10 bp と 500 bp の DNA 断片を含んだ内部標準溶液と
TE 緩衝液 を 9:1 で混合した溶液 10 μl を試料として、12 チャネル型マイクロチップ








なお、SV1210 における電気泳動分析の結果は各チャネルについて図 2-3A に
示すようなエレクトロフェログラムの形で表示されるほか、ここでは示さない
がゲルイメージの表示も可能である。また、エレクトロフェログラムと同時に




度は内部標準のうち 500 bpのDNA断片のピーク面積をもとに計算される。10 bp
の DNA 断片については、極短鎖の DNA ではピーク面積に再現性がないため、
実際には 40 ng/μl が電気泳動分析に供されているが解析ソフトの仕様上その濃
度は 0 ng/ml と表示される。 
はじめに、i-SDNA12 キット添付の 10 bp および 500 bp の内部標準用 DNA 断
片を用いて、5 枚の 12 チャネル型マイクロチップ、つまり合計 60 チャネル間で
のマイクロチップ電気泳動による解析の再現性を検討した。すべてのチャネル
において、電気泳動開始から 92－96 秒後に 10 bp、204－214 秒後に 500 bp の 2
本の明確なシグナルピークが検出された。この時の 10 bp および 500 bp の DNA








き続いて泳動分析をスタートすることで 3 回の泳動分析を行った場合の 10 bp、
500 bp の DNA 断片の泳動時間を表 2-2 に示す。この結果、同一のチャネルで 3







表 2-2 同一チャネルで複数回泳動分析を行った場合の 
10 bp および 500 bp の DNA 断片の泳動時間 
i-SDNA12キットに添付の内部標準溶液とTE緩衝液 を 9:1で混合した溶液 10 μlを試
料として同一の 12 チャネル型マイクロチップにて泳動分析完了後引き続いてのマイ
















いる、50, 150, 300, 500, 766 bp の DNA 断片を含んだ PCR Marker に、別途市販の
10 bp の DNA 断片(NoLimit DNA Ladder 10 bp)を加えた溶液を試料として解析を
行った。その結果、10－766 bp の DNA 断片に相当する 6 本のシグナルピークが
明確に検出された(図 2-4)。図 2-4B に DNA 断片の鎖長と泳動時間の関係を示す
が、50－300 bp において直線性がみられ、図 2-1B に示した今回の RFLP 解析で
扱う 52－285 bp の DNA 断片の解析に申し分ない結果が得られた。また、長鎖
DNA 断片において泳動時間との関係に直線性が失われたことは、泳動ゲルの中
に DNA 結合性の蛍光色素が含まれていることに起因すると思われる[26]。さら
に、25-766 bp の DNA 断片を含む市販 DNA サイズマーカーLow molecular weight 
DNA Laddar を用いて同様の解析を行ったが、50－300 bp の領域で DNA 断片の
鎖長と泳動時間の関係に直線性が見られることなどほぼ同等の結果が得られた
(結果は示さない)。 
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図 2-4 マイクロチップ電気泳動における DNA 断片の泳動時間と 
その鎖長の関係 
(A)300 ng/μl PCR Marker 1 μl、100 ng/μl 10 bp DNA 断片 1 μl、TE 緩衝液 8 μl を試料





長の関係に 50－300 bp の領域において直線性が得られていることがわかる。 
 
つづいて、内部標準を利用しての DNA 断片の鎖長解析の正確性及び定量性に
ついて検討を行った。本解析では、10 bp と 500 bp の DNA 断片を含む i-SDNA12
キット添付の内部標準溶液と混合した状態で最終濃度が 0, 0.2, 0.4, 1, 2, 4, 6及び
8 ng/μl となるように調製した、2-2-3 の RFLP 解析に使用する 237 bp の DNA 断
片を試料として用いた。これら各濃度の試料 10 μl を 12 チャネル型マイクロチ
ップの 8 つのチャネルを使用して SV1210 にて電気泳動分析を行った結果を図
2-5 に示す。この結果、図 2-5B に示すように 237 bp の DNA 断片の泳動時間は
濃度に依存せずほぼ同一であったことから、泳動時間と DNA 鎖長の関係に直線
性が得られることが分かっている 50－300 bp の領域では、試料 DNA 濃度に依存
せず DNA の鎖長解析が可能であるといえる。この DNA 濃度に依存せず鎖長解
析が可能であるという結果は過去の報告とも一致する[25]。また、実際の DNA
濃度と解析 DNA 濃度の関係を示した図 2-5C より、< 2 ng/μl の領域で解析 DNA







図 2-5 12 チャネル型マイクロチップによる電気泳動分析における 
泳動時間および解析 DNA 濃度への影響 
(A) 0、2、4、10、20、40、60 および 80 ng/μl の 237 bp DNA 断片 1 μl に内部標準溶
液 9 μlを加えた解析試料を 12チャネル型マイクロチップの 8つのチャネルに添加し
泳動分析を行った結果得られたエレクトロフェログラムを示す(試料の解析に使用し
なかった 3 つのチャネルの SR には TE 緩衝液を 10 μl 添付した)。なお SR 中の DNA
最終濃度はそれぞれ、0、0.2、0.4、1、2、4、6 および 8 ng/μl である。 
(B)泳動時間(秒)を横軸、DNA 鎖長(bp)を縦軸として A の結果から作成したグラフを
示す。 
(C)実際の DNA 濃度を横軸、SV1210 による電気泳動分析で解析された DNA 濃度を縦
軸として A の結果から作成したグラフを示す。 
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2-2-3 12 チャネル型マイクロチップを用いた ABO 式血液型の RFLP 解析 
ここまでの検討により、12 チャネル型マイクロチップを用いたマイクロチッ
プ電気泳動法により、再現性良く DNA の鎖長解析、定量を行うことが可能であ




しているヒトの毛髪の毛根鞘細胞から抽出したゲノム DNA を鋳型として PCR
法にて増幅した 236/237 bp および 285 bp の 2 種類の DNA 断片について、それ




あり、それは表現型とも矛盾していなかった。試料 No.1(A 型)においては、Kpn 
I及び Ban Iどちらの制限酵素処理によっても SNPに由来する制限酵素認識部位
でのDNA断片の切断が見られないことから、その遺伝子型は AAと判定される。
試料 No.2(A 型)においては、236/237 bp の DNA 断片について Kpn I によって切
断される断片と切断されない断片があり、285 bp の DNA 断片について Ban Iに
よって SNP に由来する制限酵素認識部位での切断が見られないことから、その
遺伝子型は AO と判定される。試料 No.3(B 型)においては 236/237 bp の DNA 断
片は Kpn Iにより切断されず、285 bp の DNA 断片についてすべて Ban Iにより
SNP に由来する制限酵素認識部位で切断されることから、その遺伝子型は BB
と判定される。試料 No.4(B 型)においては、236/237 bp の DNA 断片について Kpn 
I によって切断される断片と切断されない断片があり、285 bp の DNA 断片につ
いて Ban I によって SNP に由来する制限酵素認識部位で切断される断片と切断
されない断片が存在することから、その遺伝子型は BO と判定される。試料
No.5(O 型)においては、236/237 bp の DNA 断片についてすべて Kpn I によって切
断され、285 bp の DNA 断片について Ban I によって SNP に由来する制限酵素認
識部位で切断される断片と切断されない断片が存在することから、その遺伝子
型は OO と判定される。試料 No.6(AB 型)においては 236/237 bp の DNA 断片は




ら、その遺伝子型は AB と判定される。 
つづいて、これら試料 No.1－6 を用い 12 チャネル型マイクロチップを用いて、
アガロースゲル電気泳動法を用いた従来法と同等の結果が得られるかどうか検
討を行った。2-1 で述べたが Kataoka らにより、今回検討をおこなった SV1210
とは異なるが、ほぼ同じ仕組みのマイクロチップ電気泳動装置日立 SV1100 形に




果より SR 中の DNA 最終濃度が 2 ng/μl 未満の領域で DNA 断片の定量性が保持
されていることから、使用する DNA 断片の量は SR 中の最終濃度が 2 ng/μl とな
るように 20 ng/チャネルとした。各チャネルに制限酵素を添付する前に一度電気
泳動分析を行い、電気泳動分析終了後速やかに各 SR に制限酵素を添付し、25℃
に保たれた SV1210 内で 20 分間インキュベーション後再度電気泳動分析を行っ
た結果得られたエレクトロフェログラムを図 2-7 に示す。この結果、すべての試
料において、内部標準である 10 bp および 500 bp の DNA 断片のシグナルピーク
に加え、従来法のアガロースゲル電気泳動で確認できた DNA 断片に対応するシ
グナルピークが明確に検出された。表 2-3、2-4 に制限酵素処理前後の鎖長解析











図 2-6 アガロースゲル電気泳動を用いた従来法による RFLP 解析 
20 ng/μl に調製した 236/237 bp および 285 bp の DNA 断片 5 μl、70 mM MgCl2 2 μl、
GIBCO DW 4 μl、Kpn I および Ban I 1μl を 1.5 ml チューブに加え、37 ℃で 1 時間イン
キュベートした。これら制限酵素処理後の DNA 断片を 4%アガロースゲル電気泳動
(100V、30 分)にて分離泳動したのち、エチジウムブロマイド染色を行った結果を示す。
この際同時に Low molecular weight DNA Laddar を DNA サイズマーカー、20 ng/μl に
調製した 236/237 bp および 285 bp の DNA 断片 5 μl、GIBCO DW 15 μl を混合した試
料を制限酵素処理前のDNA断片として電気泳動分析を行った。なお、Aは試料No.1、
B は試料 No.2、C は試料 No.3、D は試料 No.4、E は試料 No.5、F は試料 No.6 の結果




図 2-7 マイクロチップ電気泳動法を用いた RFLP 解析 
10 ng/μl に調製した 236/237 bp または 285 bp の DNA 断片 2.0 μl、70 mM MgCl2 1 μl、
GIBCO DW 4 μl、20 ng/μl 10 bp DNA 断片 1 μl、10 ng/μl 500 bp DNA 断片 1 μl を試料
とし、制限酵素処理前に泳動分析を行い得られたエレクトロフェログラムと、制限酵
素処理前の電気泳動分析終了後、Kpn I または Ban I 1 μl を SR に添付し SV1210 内で
25℃、20 分インキュベーションしたのち、直ちに電気泳動分析を行い得たエレクト
ロフェログラムを試料ごとに示した。なお、A は試料 No.1、B は試料 No.2、C は試





 表 2-3 マイクロチップ電気泳動による 236/237 bp の DNA 断片の 




表 2-4 マイクロチップ電気泳動における 285 bp の DNA 断片の 









おいては、電気泳動分析に要する DNA 断片の量は 20 ng および 200 ng(制限酵素
処理前後の泳動分析にそれぞれ 100 ng 用いる)であり、制限酵素処理条件は
25℃・20 分および 37 ℃・1 時間、泳動分析に要する時間は 7 分および 1 時間(電
気泳動 30 分＋エチジウムブロマイド染色 30 分)であった。つまり、従来法と比
較して本法においては、使用する試料量は 1/5、制限酵素処理時間は 1/5、電気


































日立 SV1210 形マイクロチップ電気泳動装置および SV1210 ソフトウェア 
Ver.1.6.1 (Hitachi Chemcal Co., Tokyo, Japan) 
i-チップ 12(Hitachi Chemcal Co., Tokyo, Japan) 
i-SDNA12 キット(Hitachi Chemcal Co., Tokyo, Japan) 
PCR Marker (NEB, USA) 
Low molecular weight DNA Laddar (NEB, USA) 
NoLimit DNA Ladder 10bp & 500bp (Fermentas, Ontario, Canada) 
スマイテスト EX-R&D(Nippon Genetics Co.Ltd, Tokyo, Japan) 
KOD-plus- ver.2 (TOYOBO, Tokyo, Japan) 
プライマー(Sigma-Aldrich, Tokyo, Japan) 
QIAquick Gel Extraction Kit (QIAGEN, Tokyo, Japan) 
Kpn I (TOYOBO, Tokyo, Japan) 
Ban I (TOYOBO, Tokyo, Japan) 
GIBCO DW (Invitrogen, USA) 
GTG Nusieve アガロース (TaKaRa, Kyoto, Japan) 





置、12 チャネル型マイクロチップである i-チップ 12(図 2-1D)及び 10－500 bp の
DNA の分離に適した i-SDNA12 キットを用いた。SV1210 はチップリーダーであ
る SV1210 本体と接続されたパソコンからなる。装置に添付されている SV1210
ソフトウェアには、マイクロチップ電気泳動条件の設定、データ解析、データ
表示の機能がある。データはゲルイメージ図とエレクトロフェログラムの形で
表示可能である。また、SV1210 における DNA 検出は蛍光色素を用いており、
赤色半導体レーザを光源とし蛍光を冷却 CCD により検出する(蛍光色素の励起
波長は 630 nm であり、測定している蛍光波長は 650 nm である)。 
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i-SDNA12 キットには蛍光色素、泳動ゲル、10 bp と 500 bp の DNA 断片を含
んだ DNA サイズ校正用の内部標準溶液が含まれる。実際の操作の流れは次のよ
うである。蛍光色素を混合した泳動ゲル 20 μl をウェル G1 にピペットを用いて
添加する。続いてこの泳動ゲルを、シリンジを使用しマイクロチャネル内に充
填する。そして、ウェル G2－3 及び g1－12 はピペットを使用して蛍光色素を混
合した泳動ゲルを 20 μl 及び 10 μl 添加し、ウェル G1 にはピペットを使用して蛍
光色素を混合した泳動ゲルを追加で 5 μl添加する。最後に SRである S1－12に、
試料溶液 10μl を添加したのち、SV1210 にこの i-チップ 12 をセットしマイクロ
チップ電気泳動を行う。泳動条件は DNA(short)モード(25 ℃、導入泳動; 導入電
圧 350 V で 120 秒、分離泳動; 分離電圧 1100 V および戻し電圧 350 V で 270 秒)
で行い、スタートから 7 分で SV1210 ソフトウェアに解析結果が表示される。な
お、試料溶液はキット添付の内部標準溶液 9 μl と試料 1 μl を混合し調製するこ
とが一般であるが、目的によって組成を変更することも出来る。 
 
2-4-3 ヒト毛髪からのゲノム DNA の抽出 
1検体あたり、毛根鞘細胞のついた約 1.5cmの毛髪を 5本用いた。本実験では、
過去の血液検査等で ABO 式血液型が既知の No.1－6 の 6 人の毛髪よりゲノム
DNA を得た。まず、毛髪を PBS buffer で洗浄した。乾燥後、1.5 ml チューブに
移し、核酸抽出キット(スマイテストEX-R＆D)を用いてゲノムDNAを抽出した。
操作法はキットの使用説明書に従ったが、過去の報告に基づいて第一段階の酵
素処理の反応時間を 6 時間、第 2 段階のタンパク溶解液による処理時間を 1 時
間とした[10]。なお、血液型は No.1、2 が A 型、No.3、4 が B 型、No.5 が O 型、





2-4-4 RFLP 解析に用いる DNA 断片の増幅 
RFLP解析に用いた DNA断片は、毛髪より得たゲノム DNAを鋳型にした PCR
により得た。PCR には TaKaRa PCR Thermal Cycler を用いた。O 対立遺伝子と A




bp の DNA 断片を PCR により得た。また B 対立遺伝子と A 対立遺伝子および O
対立遺伝子の存在を判別するため、codon 176 を含む領域を KM080(5’-プライマ
ー)および KM081(3’-プライマー)をプライマーとして 285 bp の DNA断片を PCR
により得た。プライマーの配列は表 2-5 に示す。反応溶液はゲノム DNA 抽出液 
2 μl、10 × Buffer for KOD –Plus- Ver.2 2.5 μl、2 mM dNTPs 2.5 μl、25 mM MgSO4 1.5 
μl、プライマー(それぞれ 5 μM) 1.5 μl、KOD –Plus- Ver.2 (1 U/μl) 0.5 μl を用い、
GIBCO DW にて全量 25 μl とした。PCR 反応条件は、94 ℃で 2 min 加熱し DNA
鎖を解離したのち、94 ℃ 15 sec(熱変性)、65 ℃ 30 sec (アニーリング)、 68 ℃ 
1 min(相補鎖の合成)を 1 サイクルとし、30 サイクル行った。それぞれの DNA 断
片は PCR 後の反応溶液を 4%アガロースゲル電気泳動に供し、QIAquick Gel 
Extraction Kit を用いてゲル精製した。精製後の DNA 断片の濃度は分光光度計
NanoDrop ND-1000(NanoDrop products, Wilmington, USA)で定量を行った。 
 
表 2-5 PCR に用いたプライマーの配列 
プライマー名 配列 領域 
KM066 5’-ATGTGGGTGGCACCCTGCCA-3’ 44－63 
KM067 5’-ACTCGCCACTGCCTGGGTCTC-3’ 280－261 
KM080 5’-GTGGCTTTCCTGAAGCTGTTC-3’ 1290－1310 
KM081 5’-GCCCACGTGGTCGCGGAACTC-3’ 1574－1554 
 
2-4-5 アガロースゲル電気泳動法(従来法)による RFLP 解析 
 2-4-4で得られた20 ng/μlに調製した236/237 bpおよび285 bpのDNA断片5 μl、
70 mM MgCl2 2 μl、GIBCO DW 4 μl、Kpn I および Ban I 1μl を 1.5 ml チューブに
加え、37 ℃で 1 時間インキュベートした。この際、それぞれの制限酵素に添付
される緩衝液の代わりに 70 mM MgCl2を用いたのは、制限酵素による DNA の切
断に Mg2+イオンが必要である[36]が、塩濃度が高いとマイクロチップ電気泳動
のシグナルピークが低下すること[25,27]を考慮し、NaCl 非存在下で処理を行う
ためである。これら制限酵素処理後の DNA 断片を 4%アガロースゲル電気泳動
(100 V、30 分)にて分離泳動したのち、エチジウムブロマイド染色を行った。こ
の際同時に Low molecular weight DNA Laddar を DNA サイズマーカー、20 ng/μl
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に調製した 236/237 bp および 285 bp の DNA 断片 5 μl、GIBCO DW 15 μl を混合
した試料を制限酵素処理前の DNA 断片として泳動分析を行った。この結果得ら
れた泳動パターンより各 DNA 断片の鎖長を推定し、表 2-1 に当てはめて遺伝子
型の判定を行った。 
 
2-4-6 マイクロチップ電気泳動法による RFLP 解析 
RFLP 解析におけるマイクロチップ電気泳動法による泳動分析は 2-4-2 の方法
に準じて行った。泳動ゲル及び蛍光色素は i-SDNA12 キットに付属したものを用
いた。RFLP 解析を行った際の試料溶液の組成は、制限酵素処理前の泳動分析時
は 10 ng/μlに調製した 236/237 bpまたは 285 bpのDNA断片 2.0 μl、70 mM MgCl2 
1 μl、GIBCO DW 4 μl、20 ng/μl 10 bp DNA 断片 1 μl、10 ng/μl 500 bp DNA 断片 1 
μl の合計 9 μl とした。制限酵素処理前の泳動分析が完了したのち、SV1210 から
12チャネル型マイクロチップを取り出し各SRに制限酵素Kpn IまたはBan I 1 μl
を加えピペットでおだやかに混和し試料溶液を計 10 μl とした。その後、このマ
イクロチップを再度 SV1210 にセットし、SV1210 内にて 25℃で 20 分インキュ
ベーション後、直ちに制限酵素処理後の泳動分析をスタートさせた。遺伝子型
の判定については解析された DNA 鎖長から、表 2-1 に当てはめて行った。 
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測定対象として、I型プロコラーゲン C 末端ペプチド(carboxyterminal propeptide 
of type I procollagen または procollagen type I C-peptide: PICP)を選択した。PICP は




バイオマーカーとして臨床でも使用されている。また、既に PICP の 96 穴プレ
ートを用いたサンドイッチ ELISA 法による測定系は確立、市販されている。今
回はタカラバイオ社の Procollagen type I C-peptide (PIP) EIA Kit を使用した。なお、
このサンドイッチ ELISA キットでは、一次抗体はあらかじめ 96 穴プレートの底
面に固定化された状態でキット化されており、抗原抗体反応時には図 3-1 に示し
たように抗原と二次抗体は別々に作用させるのではなく同時に 96穴プレートに




























ける抗原抗体反応を行う場合も反応時間を 30 分として PICP の検出を行うこと
とした。なお、パルスインジェクターにより一次抗体を吐出する際は、マイク




なるように 100 滴とした。 
同一のマイクロチャネル内の特定の 3 か所に、100 滴ずつ一次抗体溶液を吐
出・固定化し、0、150、300、600 ng/ml の PICP を抗原として抗原抗体反応を行
った。この結果、マイクロチャネル底面の特定位置に一次抗体を吐出・固定化
した場合についても、抗原抗体反応時間を 30 分として PICP の検出が可能であ
った(図 3-3A)。このときの各液滴における化学発光強度を数値化し、結果を表
3-1 に示したが、同一のマイクロチャネル内における独立した 3 点の化学発光強











に 3 時間要していたところ、30 分と時間の短縮を行っても PICP の特異的検出が
可能であるサンドイッチ ELISA 法の構築が可能と示された。以下、マイクロチ
ャネルの特定位置に一次抗体を固定化し、マイクロチャネル内で行う抗原抗体
反応を利用したサンドイッチ ELISA 法をマイクロチップ法と呼ぶ。 
 
図 3-2 今回の解析で用いたマイクロチップの作成 
0.1 mg/mlに調製した抗 PICP一次抗体溶液をパルスインジェクター(C)のヘッド部分に
装着するカートリッジに注入し、1 滴あたり 65 pl の一次抗体溶液をポリマー表面処理
済みマイクロチップ(A)に形成したマイクロチャネル底面の特定位置に吐出する(B)。
その後、アクリルシートを貼付し蓋をする(D)。マイクロチップに液体を流し込む際は、

































検討した。PICP の濃度を横軸に、表 3-1、3-2 に示した 0、150、300、600 ng/ml
の各濃度 6 点の化学発光強度の平均値を縦軸にグラフを作成した。この結果、
PICP 濃度 0‐600 ng/ml の範囲で相関係数 R2 = 0.991 と相関性の高い直線の検量
線が得られた(図 3-3B)。また、この検量線の濃度範囲は臨床で PICP を測定する
にあたっても利用できるものである[23, 24]。よって、マイクロチップ法におい
ても、従来の 96 穴プレートを用いた場合と同様に、PICP の定量が可能であると
考えられる。なお、検出限界は通常 0 ng/ml PICP におけるブランク値を多数測
定し、その平均値に標準偏差の 3.29 倍を加えた数値とすることが多い[25]。しか
し今回はこの検量線において検出限界は x 切片から 4.7 ng/ml と推定された。こ












図 3-3 マイクロチップ法による PICP の検出 
(A)1 つマイクロチャネル内の特定の 3 か所に 100 滴ずつ一次抗体溶液を吐出・固定化
し、0、150、300、600 ng/ml の PICP を抗原として、検出を行った際に得られる化学発
光を撮影した。露光時間は 15 分。 
(B)横軸に PICP 濃度、縦軸に数値化した化学発光をとり作成した検量線を示す。この












表 3-1 同一マイクロチャネル内における再現性 
同一のマイクロチャネル内の特定の 3 か所に一次抗体を吐出・固定化し、PICP の検
出を行った場合の再現性を示す。化学発光を検出後、数値化した。 
液滴 No. 
PICP 濃度 ng/ml 
0 150 300 600 
1 4164 19292 61840 116188 
2 3932 19304 62780 102992 
3 3840 17352 54020 118584 
平均 3979 18649 59547 109255 
相対標準偏差(%) 4.2 6.0 8.1 7.5 
 
 
表 3-2 異なるマイクロチャネル間での再現性 
異なる 3 つのマイクロチャネル内に一次抗体を吐出・固定化し、PICP の検出を行っ
た場合の再現性を示す。化学発光を検出後、数値化した。 
チャネル No. 
PICP 濃度 ng/ml 
0 150 300 600 
1 4305 16661 52275 111513 
2 4125 17923 65007 128005 
3 3979 18649 59547 109255 
平均 4136 17744 59943 116258 












非常に高い相関を示していた。また、得られた近似曲線がほぼ y = x に近い数式
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y =0.941 x + 3.842 で表されることから、両測定法における測定値には差がないこ
とが示された。また、それぞれ 3 つの検体について 1 日に 4 回の実験を行って
日内変動を、4 日間にわたり実験を行い日差変動を検討した(表 3-3)。この結果、





マイクロチャネルに溶液を満たした場合の体積が 1.8 μl であることから、血清サ
ンプル量は 0.4 μl、二次抗体量は 2 μl とした。 
図 3-4 マイクロチップ法と従来法による血清 PICP 測定値の相関 





































表 3-3 マイクロチップ法による測定値の日内・日差変動 
試料 No. 
PICP 
平均値±標準偏差 ng/ml 変動係数(%) 
日内変動、n = 4   
1 327.4±10.3 3.2 
2 479.2±47.2 9.8 
3 623.7±46.4 7.4 
日差変動、n = 4   
4 874.5±45.0 5.2 
5 580.7±39.7 6.8 







ャネル内で行うことで、①抗原抗体反応時間は 3 時間から 30 分と 1/6、②用い
た血清サンプル量は 20 μl から 0.4 μl と 1/50、③用いた二次抗体量は 100 μl から
2 μl と 1/50、④検出感度は 10 ng/ml から 4.7 ng/ml と 2 倍と、迅速、省サンプル、




































法において、96 穴プレートにおける反応時間の 1/90 の時間で測定できているが



















環状ポリオレフィン製マイクロチップ(SUMITOMO BAKELITE Co., Ltd., Tokyo, 
Japan) 
ポリマー表面処理 BS-X2321(SUMITOMO BAKELITE Co., Ltd. , Tokyo, Japan) 
アクリルシート(アクリル厚み 33 μm、粘着剤厚み 10 μm) (TOYO INK MFG. CO., 
LTD., Tokyo, Japan) 
マウス抗ヒト PICP 抗体 PC8-7(TAKARA BIO INC., Shiga, Japan) 
Human Procollagen Type I C-peptide (PIP) (TAKARA BIO INC., Shiga, Japan) 
HRP 標識マウス抗ヒト PICP 抗体 PC5-5(TAKARA BIO INC., Shiga, Japan) 
Procollagen type I C-peptide (PIP) EIA Kit (Precoated) (TAKARA BIO INC., Shiga, 
Japan) 
固相液(SUMITOMO BAKELITE Co., Ltd., Tokyo, Japan) 
パルスインジェクター(Cluster Technology Co., Ltd., Osaka, Japan) 
ブロッキング A 液、B 液(SUMITOMO BAKELITE Co., Ltd., Tokyo, Japan) 
SuperSignal West Dura Extended Duration Substrate (PIERCE) 
ATTO Light-Capture (ATTO Corpration, Tokyo, Japan) 






水 0.1 ml を加え、1 mg/ml とする。この抗体溶液 50 μl に 450 μl の固相液を加え、
10 倍希釈し、最終濃度 0.1 mg/ml とする。この 0.1 mg/ml 一次抗体溶液をパルス
インジェクターのヘッドに装着するカートリッジに充填し、ポリマー表面処理
済みのオープンなマイクロチャネル底面の特定部位に吐出する。この際の吐出






3-4-3 マイクロチャネル内の抗原抗体反応を利用した PICP の検出 
一次抗体を吐出・固定化したマイクロチップのマイクロチャネルにブロッキ
ング液(A 液：B 液 = 100 : 1 の比率で使用の直前に混合する)を、ピペットを使用
して流し込み、室温で一時間インキュベーションする。その後、ブロッキング
液をシリンジの空気圧にて排出後する。引き続いて、洗浄液 (9.57 mM 
PBS(pH7.35-7.65)、0.05 % Triton X-100)を流し込み、シリンジにて排出する洗浄
操作を 3 回行う。各濃度に希釈した Human Procollagen Type I C-peptide (PICP 標
準品)もしくは PBS 緩衝液で 5 倍に希釈した血清サンプル 0.4 μl と HRP 標識マ
ウス抗ヒト PICP 抗体 PC5-5(二次抗体) 2 μl を混合した溶液をマイクロチャネル
内にピペットを利用して流し込み、室温で 30 分抗原抗体反応を行う。この後、
抗原抗体溶液をシリンジで排出後、3 回洗浄を行い、発色液をマイクロチャネル
内に満たしたのち、生じる化学発光を ATTO Light Capture にて検出する。検出し
た化学発光は CS アナライザーを用いて数値化した。 
 
3-4-4 ヒト全血からの血清分離 
健康なボランティアより静脈穿刺にて提供を受けた全血 10 ml を 15 ml 遠心
管に加え、4 ℃、800×g、5 分、遠心分離して得た上清を血清サンプルとした。






3-4-5 ELISA キットを用いた従来法での PICP の検出 
 Procollagen type I C-peptide (PIP) EIA Kit添付のプロトコルに基づいて次の流れ
で行った。なお、測定は 2 重検定で行った。初めに、一次抗体であるマウス抗
ヒト PICP 抗体 PC8-7 があらかじめ固定化された 96 穴プレートの各ウェルに
HRP 標識マウス抗ヒト PICP 抗体 PC5-5 を 100 μl ずつ加えた後、あらかじめ調製
した 0、10、20、40、80、160、320、640 ng/ml Human Procollagen Type I C-peptide 
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(PICP標準品)及び 5倍希釈した血清サンプルを 20 μl ずつ各ウェルに加え、37 ℃
で 3 時間反応する。この際の PICP および血清の希釈はキット添付の Sample 
Diluent を用いて行う。反応後、プレート内の抗原抗体溶液をすて PBS 緩衝液 で
4 回洗浄後、 Substrate Solution(3 ,3' ,5 ,5'- テトラメチルベンジジン溶液; TMBZ)
を 100 μl ずつ各ウェルに加え、室温で 15 分間反応させる。続いて Stop Solution
を 100 μl ずつ、Substrate Solution(TMBZ)を入れた順番に各ウェルに加え反応を
停止させた後よく混和する。蒸留水を対照としてゼロ調節し、マイクロプレー
トリーダー(Infinite 200, TECAN Group Ltd., Männedorf,  Switzerland)にて吸光度
A450/640を測定する。得られた吸光度をもとに、PICP 濃度を横軸に、吸光度を縦
軸に検量線を作成し、サンプルの吸光度から対応する PICP を算出する。なお、
本キットの検出限界は 10 ng/ml、日内変動の変動係数は 4.5－7.4%(n = 16)、日差
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定、試験管内 RNA 合成反応のモニタリング、DNA ライゲーション反応の解析、






制限酵素処理時間は 1/3、電気泳動分析に要する時間は 1/10 と迅速、省サンプル
に RFLP 解析結果を得ることができた。またさらに、マイクロチップによる電気
泳動分析を、複数のマイクロチャネルが並列化されたマイクロチップを用いる

















られる POCT デバイスの実現につながるものと期待される。 
 











間は 1/6、血清サンプル量および二次抗体量は 1/50 と迅速、省サンプル、省試薬
に解析可能なマイクロチップ法の確立に成功した。従来法とマイクロチップ法
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